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Département CHIRURGIE TARIF N°4 


MARQUES de GARANTIE 

“ STAINLESS 


FER ET ACIER INOXYDABLES 

“ STAINLESS ’’ 

(MARQUE DÉPOSÉE - BREVETÉ B. O. D* « 

et 

1, RUE BOURDALOUE -- PARIS 

“ STAINLESS-FRANCE ” 

TÉLÉPHONE : TRUDA1NE 47-10 R. C. SElNE : 121-939 NORD-SUO : N.-D-DE-LORÉTTE 

ADRESSE TÉLÉGR. : STA1 NLESS-PARIS M ÉTRO : LE. PELETi F.R 


Paris, le . M ' ,r * . 19 


Instruments de Chirurgie 

Nos instruments, ne sont jamais nickelés. L’acier “ STAINLESS ” avec lequel ils sont fabriqués est 
inaltérable et toujours brillant, employé nü, simplement poli, sans aucune coucbe protectrice de peinture, 
nickel, chrome, argent ou autre. Durée indéfinie. Fabrication de I er ordre garantie. 


I. Trousse “STAINLESS” de luxe 

i Boîte 200x100x50 m/m à 2 plateaux, tous les instruments sur chevalets. . 

1 Étui chamois pour cette boîte. . .... 

1 Bistouri droit, pointe au milieu, grand modèle, manche métal. 

1 Bistouri convexe, grand modèle, manche métal ... . 

1 Scalpel à dissection, pointe au milieu, tout « Stainless ». 

1 Paire de ciseaux médecin, droits, art. Collin, 14 c/m. 

1 Pince hémostatique de Kocher 13 c/m 1/2 1 ., 

1 Pince hémostatique de Péan 12 c/m.•. 

1 Aiguille de Reverdin, manche métal. 

1 Pince double du D r Michel pour poser et retirer les agrafes. 

25 Agrafes du D r Michel.,. 

1 Pince à disséquer à griffes. 

1 Pince à disséquer sans griffes. 

1 Stylet olivaire et cannelé 13 c/m... 

1 Abaisse-langue pliant.. . 

1 Miroir laryngien, glace « Stainless » 20 m/m. 

1 Seringue Lüer 2 cm3 avec 2 tubes contenant : 

2 Aiguilles « Stainless» à injections intramusculaires. 

2 Aiguilles « Stainless » différentes à injections intraveineuses. 

i Tube de soie stérilisée.. 

1 Tube de catgut.. 

PRIX de la trousse complète. 

.• (Voir ci-dessous N. B.) 

IL Trousse “STAINLESS d’urgence 




1 Boîte 200x 100X30 m/m, dimensions réduites, à 2 bistouris seulement sur chevalets, les autres 
instruments en vrac dans un compartiment séparé. Instruments divers au choix du client. 

PRIX de là trousse sur devis suivant composition demandée . . 

N. B. — En plus de la composition ci-dessus, la trousse de luxe “ STAINLESS ” peut contenir encore sur demande (seconds exèmprTres) : 
ty\et, 1 ciseau droit ou courbe, r pince Kocher, 1 pince Péan, i miroir. Le supplément de prix s’établit suivant choix avec les documents ci-contre : 


■F 







































10 3 

104 

126 


401 

426 


Instruments Divers 

Bistouri droit, grand modèle, pointe au milieu, manche métal 
Bistouri convexe, grand modèle, manche métal. 


Scalpel à dissection, pointe au milieu, tout “Stainless” 
Couteaux d’amputation, lame de . . . • • 13 c/m 

Ciseaux art. Collin droits 


15 c / m 


22 c/m 


d c/m 


2 c/m 33 14 c/m 3 9 16 qfoi 3 418 c/m 


Ciseaux art. Collin courbes. 
Ciseaux à vis Collin droits. 
Ciseaux à vis Collin courbes. 


22.50 

23.50 


Aiguille de Reverdin, petit modèle, 3 courbures .. 

Aiguille de Reverdin, moyen modèle, 3 courbures. (fi nes -intestinales) ■ 

Aiguille de Reverdin, grand modèlè, 3 courbures. 

Aiguille de Reverdin, pliante pour petite trousse. 

Porte-aiguilles articulés à pédale pour toutes inclinaisons. 

Pinces porte-aiguilles pour toutes inclinaisons. 

Aiguilles pour D" à châs Collin toutes grandeurs et formes 
Pinces hémostatiques de Kocher : -- - - • 


14 c/m 


6 c/m 18 c/m 20 c/m 


Pinces hémostatiques de Péan : 
10 à 12 c/m 14 c/m 


16.30 
16 c/m 


*9 


18 c/m 


24 c/m 


Pinces hémostatiques de Terrier 12 c/m.■ : • • 

Pinces hémostatiques de Doyen 12 c/m, pouvant servir de porte-aiguilles . 


Pinces à pansements à anneaux, : 


14 c/m 


16 c/m 


Pinces à anneaux du D r Michel pour retirer les agrafes. . . . 
Pinces doubles du D r Michel pour poser et retirer les agrafes . 


Pinces à dissection, sans griffes. 12 c/m 14 c / m 


16 c/m 


Pinces à dissection, avec griffes..11.-50 • 


2 c/m ' 14 c/m 


Stylet olivaire et cannelé 12 à 14 c/m 
Abaisse-langue pliant . 


forgé àMa main sans soudui 
Laparostat du D r Dartigues, fabrication Bruneau 


forgé à la main 


Miroirs laryngiens, ronds, glaces 1! Stainless ” . N" ooo-oarPri 


3 ~3u4-?3 

1 14 18 


$- 7 - 3-97 


plans, diamètre de la glace m/m. 6 

Manche ordinaire pour les miroirs N” 1001 à tige longue . 

Miroirs dentaires ronds, glace métal “STAINLESS” plans ou grossissants, tige à vis, pi 

métrique international. N° 3 4 5 

. ‘ diamètre de la glace m/m... 18 20 22 

Manche dentiste en métal “ STAINLESS ” pour miroirs N° 1002, à tige courte, avis. . . . 


SS 
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Instruments Je Chirurgie “iSTAIN LEjSjS 

m. m m -m -m - - ^ m va. 


x, IVue jjouri 


Luaioue 




Supplément n° i au tarif n° 

Très rigides et ne cassant pas 


3 du i er Novembre 1924 (annulant tous les précédents) 

= Embase plate, genre Record = Prix par 1 


N° 

Long 

Di,lin. 

Prix 

N° 

Long. Diam. 

Prix 

N° 

Long. 

Diam. 

Prix 

.. N" 

Long. 

Diam. 

Prix 

;/N° 

Long. 

Diam. 


N" 

Long. 

Diam. 

Prix 

N“ Long, 


Diam. Prix 

N” Long. • Diam. 

Prix 


L'/m 

; - lU / Uj ^ 

1rs 


c, m m/m 

frs 


' c / m 

■ , m/m - 

frs 



m/m ^ 

rrS 


c/,n 

m/m 

1rs, 


c/m 

m/m- 

1rs 

e/m 


§§§* frs 

frs | 

1 

1 cm. 1/2 5/10 

0 60 

13 

2 cm. 5/10 

0 .70 

25 

2 cm. 

1/2 5/10 

0 75 

37 

3 cm. 

5/10 

0 85 

’ ; 49 

4 cm. 

5/10 

1 s 

61 

5 cm. 

5/10 

1 25 

73 6 cm 


' 5/10. 1 40 

85/ ''7 cm. 5/10" 

1 60 

2 

* » 

' 6/10 

0-60 

14 

» 6/10 

0 75 

26 

» 

6/10 

0 80 

38 


6/10 

0 90 

50 

» 

6/10 

1 10 

62 

» 

6/10 

1 35 

74 » 


6/10 1 50 

86, » 6/10 

1 70 * 

3 

» 

7/10 

0 65 

15 

» '7/10 

0 80 

27 

;î 

7/10 

0 85 

39 

» 

7/10 

0 95 

51 

» 

7/10 

1 20 

63 

» 

7/10 

1 45 

75 » 


7/10 1 65 

7,8,7 » 7/10 

1 80 

4 

» 

8/10 

0 70 

16 

» 8/10 

0 85 

28 


8/10 

0 90 

40 

» 

i 8/10 

1 » 

52 

» 

8/10 

1 30 

. 64 

' 

8/10 

1 50 

76 , » 


8/10 1 70 

88 » 8/10 

1 90 

ï 5 

/■ » 

9/10 

0 75 

17 

» 9/10 

■ 0 90 

29 

» 

9 A0 

0 95 

41 

» 

9/10 

1 05 

, 53 

» 

'9/10 

1 35 

65 

» 

9/10 / 

1 55 

77 ' » 


9/10 1 80 

89 » 9/10 

2 » 

6 

» 

10/10 

0 80 

18 

» 10/10 

0 95 

'30 

» 

10/10 

1 » 

42 

» 

! 10/10 

1 10 

! 54 

» 

10/10 

1 40 

66 

» 

10/10 

1 65 

.78 »■ 


10/10 1 90 

90 » 10/10 

2 20 

7 

» 

11/10 

0 85 

19 

» 11/10 

1 » 

31 

» 

11/10 

1 15 

43, 

» 

11/10 

1 30 

; -55 

» 

11/10 

1 65 

67 

» 

11/10 

2 » 

79 » 


11/10 2 40 

91 » 11/10 

2 70 

8 

» 

12/10 

0 85 

20 ■ 

» 12/10 

1 05 

32 

» 

12/10 

1 20 

: 44 

» 

12/10 

1 35 

i 56 

» 

12/10 

1 70 

68 

» 

12/10 

2 10 

80 » 


12/10 2 45 

92 » 1,2/10 • 

2 80 

9 

» 

13/10 

0 90 

21 

» 13/10 

1 io 

33 

»- 

13/10 

1 25 

45 

» 

13/10 

1 40 ‘ 

57 

» 

13/10 

1 75 

69 

» 

13/10 

2 20 

81 » 


13/10 2 50 

93 » 13/10 

2 90 , 

10 

» 

. 14/10 

0 90 

22 

» 14/10’ 

1 15 

34 

.. | 

14/10 

1 30 

46 

» 

14/10 

1 45 

58 

» 

14/10 • 

1 80 " 

70 

» 

■14/10' 

2 25 

82 » 


14/10 2 60 

94 ^ » 14/10, 

3 » 

11 

» 

15/10 

0 95 

23 

» 15/10 

1 20 

35 


15/10 

1 35 

47 

» 

15710 

1 50 

59 

» 

15/10 

1 90 

Tl 

'> 

15/10 

2 30 

■ 83 ' , » 


15/10 2 70 

95 » 15/10 

3 10 

12 

* 

20/10 

1 » 

24 

» 20/10 

1 25 

36 

» 

' '20/10 

1 40 

48 

» 

20/10 

1 55 

'60 

>> 

20/10 

2 .» 

72 

» 

20/10 

2 40 

84 » 


20/10 2 80 

96 » 20/10 

3 30 

97 

§ cm. 

5/10 

1 80 

109 

9 cm. 5/10 

2 » 

121 

10 cm: 

5/10 

2 20 

133 

11 cm. 

5/10 

2 35 

145 

12 cm. 

5/10 

2 55 


157. — 

Aiguille 

pour 

prise de sang. 

Porte-aiguilles en métal. 




6/10 


110. 

»' 6/10 . 

'2 15 

122 


. 6/10 , ■ 










Long. 8 c/m. Diam. 

12/10 

m/m. Prix : 

4.60. 163. — Longueur 40 m/m. Prix 

: 0 10 



1 90 


2 35 

134 


6/10 

2 50 

146 


6/10 

2 75 






























Bottes de fil 

l pour 

aiguilles. 


164. — 

» 50- m/m. . » 

0 15 

99 

» 

7/10 

2 10 

111 

» , 7/10 

2 35 

123 

» 

7/10 

2 55 

135 „ 

/ » 

7/10 

2 75 

147 

» 

7/10 

3 » 


158. — 

Longueur 

5 c/m. Prix : 0 

10 

165. — 

» 65 m/m. » 

0 20 

100 

» 

8/10 

2 30 

112. 

» 8/10 

2 50 

‘124 

>:> 

8/10 

2 70 

136 

» 

-- 8/10 

2 90' 

148 


8/10 

3 20 


159. — 

"•» 

7 c/m. » 7; 0 

15 

166. x — 

;> 75 m/m. , » 

0 25 




















160. — 

» 

10 c/m. s> 0 

20 

167. — 

» 90 m/m. » 

0 30 

101 

» 

9/10 

2 40 

113 

» 9/10 

2 60 

125 

- >, 

9/10 

2 80 

137 | 

» 

9/10 

3 » 

149 

» 

9/10 

3 40 ‘ 


161. — 


12, c/m. » 0 

25 

168. — 

» 100 m/m. » 

0 35 

102 

. » 

10/10 

2 50 

114 

» 10/10 

2 75 

126 

» 

10/10 

3 » 

138 

s, 

10/10 

3 30 

150 

» 

io/io 

3 60 


162. — 

» 

14 c/m. » 0 

30 

169. — 

» 110 m/m. » 

0 40 

103 


11/10 



» 11/10 















Tubes 

i oorte-aiguilles > 

en verre avec 

3 bouchon. 1' 

74. — Sur demande, n 

os ai 

» 

3 » 

1 15 - 

3 40 

127 

» 

11/10 

3 70 

139 

» 

11/10 

4 05 

151 

j, 

11/10 

4 40 





s 2 et 3 c/m. 



»■ trilles sont livrées dans les 








1^8 











170. — 

Pour aiguilles di 

Prix : 0 15 

tubes en,verre n os 170 

à 173, 

104 

» 

12/10 

3 10 

116 

» 12/10 

3 50 

» 

12/10 

3 80 

140 

» 

12/10 

4 20 

152 ' 

» 

12/10 

4 50 


171. — 

» >; 


> 4 v à 6 o/m. 


» 0 20 

'avec étiquette indiquant la 



















172. — 

173. — 



> 7 et 8 c/m. 

. 9 et 10 c/m. 


» 0 25 

» 0 30 , 

longueur et le diamètre, 

105 

* 

13/10 

3 20 

117 , 

» 13/10 

3 60 

129 

» 

13/10 

3 90 

141 

» 

13/10 

4 30 

153 ! 

» 

13/10 

4 60 


» » 



moyennant un supplément par 
aiguille de frs 0,15. 

106 

* 

14/10 

3 30 

118 

» 14/10 

3 70 

130 

» 

14/10 

4 » 

142 

» 

14/10 

4 40 

154 

J 

14/10 

4 80 


X. B. — 

- Toutes ces 

aiguilli 

BS sont a biseau 

m. 

iyen et peuvent si 

ervir à la fois pour injectio: 

us intra- 























ur in je. 





107 

» 

15/10 i 

3 40 

119 

» 15/10 

3 80 

131 

» 

15/10 

4 10 

143 

» 

15/10 

4 50 

155 

» 

15/10 . 

4 90 



Klles se livr 


boîte ,de 10 aiguille 

iS, assorties ou ne 

>n. Chaque commande doit d 

lonc être 






















0 aiguilles, ou d’irn i 

multiple de 10 





108 - 


20/10 

3 70, 

120 

» ' 20/10 

4 10 

132 

» 

20/10.. 

4 50 

' 144 

» 

20/10 

5 » 

J56 

» 

20/10 

5 35 



5 les plus v 


eu a ma S asüi St ert k 

plu 

S “ou m en moins.' liV: 

raison recnplaoées le 

is dimen- 


Se méfier des Imitations ou des Contrefaçons = Exiger la marque “STAINLESS” “FRANCE’ 















Dêp 1 chirurgie n° 

Notre numéro de commande : 

Votre numéro de commande : 

COMMANDE faite le : <NPL ... i9t ., 

à “ STAINLESS ” (Dépi Chirurgie), I, Rue Bourdaloue, à Paris, pour être expédiee à : 

Monsieur > Profession : 

Rue . 

Demeurant à 

j )ar (bureau de poste) . Département : ... 

Gare : 


par 


Numéros 

■Instruments 

Quantités 

DÉSIGNATION ET SPÉCIFICATION 

DES ARTICLES 

Dimensions 

ou Particularités 

PRIX 

unitaire 

Montant 

OBSERVATIONS 

(Ne pas écrire 
dans cette colonne) 



J . \\.:.: .~ . k H 





































Àreporter îr. 

































Numéros 

Instruments 

Quantités 

DESIGNATION ET SPÉCIFICATION 

DES ARTICLES 

Dimensions 

ou Particularités 

PRIX 

unitaire 

Montant 

OBSERVATIONS 

(Ne pas écrire 
dans cette colonne) 




Report fr. 
















. .....—.-T...-. 






































Montant total 

. de la Commande : 







PAIEMENT : Somme envoyée : . fr .. Mandat-poste n° .. Chèque n° . Timbres ou espèces. 

__ • v Signature du Client : 

F COMPTE DE CHÈQUL3 POSTAUX 

3SP 9886 I 


Conditions générales de vente 

Pour l’étranger, le paiement total à la commande est exigé. 

Pour la France, paiement du quart à la commande, le reste contre remboursement. Cependant, 
le paiement total avec la commande est le. mode de règlement le plus pratique et le moins coûteux, 
et nous le recommandons à nos clients. Il nous facilite l’exécution rapide de leurs ordres et leur évite 
les frais onéreux d’un envoi contre remboursement. 

Nos marchandises sont vendues, prises et payables à Paris, sauf conventions contraires. 

Toutes marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. • 

Les emballages sont facturés au plus juste prix et fie sont jamais repris. 

Nous 11e sonimes tenus à aucune garantie pour quelque cause que ce soit, en dehors de celles 
qui auront été exactement stipulées; notre responsabilité ne nous engageant qu’au remplacement pur 
et simple des marchandises refusées. 

Toute réclamation doit nous parvenir dans les 48 heures de la réception des marchandises. 

Les délais de livraison que nous indiquons, bien que déterminés aussi exactement que possible, 
ne constituent pas un engagement ferme de notre part. 

Toutes contestations relatives à l’exécution ou au règlement des commandes sera de la compé¬ 
tence du tribunal de Paris. 











































